








2.2. Ergonomia General

Inclinacion del Espaldar

Inclinacién del Piecero
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Altura Minima Altura Maxima

\{‘ ..JJ LLH “ |

s s ¥ % g \

Trendelenburg Inverso Trendelenburg

Nota: Las anteriores figuras representan las diferentes posiciones que puede
adoptar la cama, mas no comprometen la forma fisica o funcionamiento de la cama.
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2.3. Caracteristicas y Especificaciones Generales

-« Cama Manual
Con superficie del paciente de cuatro (4) planos, uno fijo y tres moéviles
fabricada en tuberia de acero cold rolled.

-« Estructura
Estd fabricada en acero al carbono y con acabado en pintura
epoxi-poliéster de aplicacion electrostatica.

--Cabecero y Piecero
Fabricados en acrilico transparente.

--Barandas
La cama cuenta con 2 barandas de seguridad abatibles fabricadas en
acero. Con accionador de bloqueo con dos posiciones (arriba/abajo).
o Tipo corral con barrotes verticales.
o Desplazamiento vertical a través de riel ubicado en los tableros
cabecero y piecero.

-+Ruedas
Dotada con cuatro (4) ruedas de 5”7, en caucho, libres de mantenimiento,
cada una con freno individual.

--Receptaculos para Atril
La cama cuenta con cuatro (4) receptaculos laterales para ubicar el atril.

--Retenedores de Colchén
La cama cuenta con dos (2) retenedores de colchdn.

-+ Movimientos
Son accionados por manivelas y accionadores:

o Levante de Espaldar (Fowler) o Trendelenburg
o Quiebre de Rodilla o Trendelenburg Inverso
o Cambio de Altura o Autocontorno

-+ Colchén Clinico Anti-escaras Pediatrico de Cuatro (4) Planos
Fabricado en espuma de alta densidad y sellado en material vinilico de
alta resistencia. Su superficie superior cuenta con un troquelado especial
que reduce el area de contacto del paciente con el colchdn,
contribuyendo a minimizar la fricciéon y el riesgo de lesiones por presion.
Este diseflo es especialmente (til para pacientes pediatricos en reposo
permanente o prolongado, ya que favorece el cuidado de la piel y
mejora el confort.

El colchén estd forrado en un material hipoalergénico, antibacteriano,
impermeable, resistente y de facil limpieza, garantizando condiciones
Optimas de asepsia.
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Dimensiones Generales

Largo Externo ‘

168cm +/- 1cm

Ancho Externo \

77cm +/- 1cm

Largo Interno |

150cm +/- 1cm

Ancho Interno ‘

65cm +/- Icm

Altura Maxima del Piso al Tendido |

89cm +/- Icm

Altura Minima del Piso al Tendido |

62cm +/- 1cm

[
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Inclinacién del Espaldar | 70° +/- 5°
Inclinacién Pies | 30° +/- 5°

Inclinacién Trendelenburg \ 11° +/- 2°
Inclinacién Trendelenburg Inverso | 10° +/- 2°
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3. Instalacién

-

3.1. Informacién del Empaque

Dimensiones Totales . Peso Bruto con Empaque
220 x 80™ x 105<m 1759
Condiciones Ambientales para el Empaque y Desempaque
Temperatura : Humedad : Cantidad Apilable
10°c a 40°c . 30 a75% . 3 Unidades
A Utilice maquinaria para movilizar el empaque.

3.2. Guia de Desempaque

Corte el suncho que
envuelve la caja.

Empaque original.

Destape la caja.

Retire los tableros del
cabecero y el piecero

Retire la cubierta lateral

Levante la cama de la
base.

Retire los accesorios del
fondo de la caja.

I

Estas imagenes son de referencia, el producto que se muestra en ellas puede ser
diferente al que se describe en este manual.
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3.3. Verificacion del Modelo

re R \
O Fabricado por. Industrias Metdlicas Los Pinos S.A cODIGO O

< los pinos

Camas y Camillas Hospitalarias
Reg_.Sanitario:INVIMA 2013DM-0010496
servicioalcliente@lospinos-sa.com SERIE
PBX (57 4) 372 3031 - 018000 180 654
www _lospinos-sa.com
Calle 67B N°45A-82 ltagui-Antioquia-Colombia O
\. J

REFERENCIA

La placa de LOS PINOS cuenta con la siguiente informacién:
> Registro sanitario
o Informaciéon del fabricante.
o Codigo.
o Referencia.
o Serie.
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4. Funciones Basicas

4.1. Operacion de la Cama

La cama B-218P Trend posee un sistema de funcionamiento manual para
espaldar y piecero facilitando las labores del personal médico vy
asistencial. El sistema de la cama opera mediante una manivelas, ubicadas
en el piecero de la cama.

Manivela 1

Ascenso / Descenso
Espaldar

Gire la manivela hacia
la izquierda o hacia la
derecha hasta que el
espaldar alcance la
altura deseada.

Manivela 2

Ascenso / Descenso
Pies

Gire la manivela hacia

la izquierda o hacia la

derecha hasta que el

piecero alcance la

altura deseada.
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Manivela 3

Ascenso / Descenso
Cama

Gire la manivela hacia
la izquierda o hacia la
derecha hasta que el
piecero alcance la
altura deseada.



4.2. Barandas

Las barandas permiten el desplazamiento vertical en ambos lados de la
cuna. Retire los ganchos de seguro ubicados en los extremos laterales
superiores de las barandas. Debe retirar ambos ganchos al tiempo para
bajar la baranda.

Para subirla, suba la baranda hasta que sobrepase ambos ganchos de
seguro. Verifique que la baranda quedd firme.

Baranda en Uso

. <—Gancho

Baranda Abajo

asegurar que los dos ganhos hayan bloqueado en ambos lados antes de usarla, lo

i Importante: Al momento de posicionar la baranda en su posicion maxima se debe
anterior es necesario para evitar accidentes.
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4.3. Accionador de Trendelenburg

La cama estd equipada con un sistema neumatico que le permite realizar
las posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg Inverso de una forma
agil y rapida.

El accionamiento del Trendelenburg y Trendelenburg Inverso se hace por
medio del accionador situado en los pies. Para realizar el movimiento se
activa el seguro y se posiciona la cama en la posicidon deseada.

Las barandas de seguridad deben estar SIEMPRE en la posicién de
servicio.

Trendelenburg Inverso Trendelenburg

( v
- \.lll!lllg..,___

D 7
3 punpunasie— f
( ~ --;.—-F!‘l ‘—l ! H ‘&‘ h.\\~ = ——
#‘(_I B “ ——— W
’\/\ ‘ 4 \,_7 < 4 \_7 4 &
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4.4. Sistema de Freno Individual
La camilla cuenta con 4 ruedas con freno individual de facil accionamiento.

Accionar el freno de las
ruedas

Accione con el pie el pedal
de freno de la rueda hasta
gue este haga presidn en
la misma como indica la
figura hasta escuchar un
"clic".

Quitar el freno de las
ruedas

Accione con el pie la
pestafia que se encuentre
levantada en la rueda al
realizar esta accién usted
escuchara un '"clic" y en
este momento la rueda
estara libre.
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4.5. Accesorios
4.5.1. Atril Porta Suero Ajustable

El porta suero posee un sistema automatico
de bloqueo, permitiendo ajustar la altura a
la requerida dependiendo de la funcién.

Material: Acero Cromado

Para extender el porta suero se Para retraer el porta suero, hale
debe sujetar el gancho y halarlo hacia arriba el seguro vy
hacia arriba hasta alcanzar la acompafie con la otra mano el
altura deseada. recorrido  mientras la barra

interna baja.

Seguro

T TAccionar
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5. Limpieza

5.1. Recomendaciones de Seguridad

-+ Accione los frenos y asegurese que la cama no se mueva.
-+ No utilice lavado a vapor o a presion.

-+No use agua a mas de 60° C.

-« Evite el exceso de humedad.

5.2. Limpieza y Desinfeccién

Las recomendaciones siguientes no reemplazan las empleadas
generalmente por el hospital para la desinfeccién, solo queremos dar una
pauta para prolongar la vida util de la cama.

« Por ningn motivo deje las superficies hUmedas, después de realizar la limpieza.

* Los productos de limpieza utilizados deben se empleados en la forma y dosis de
acuerdo con las especificaciones del fabricante.

A- No utilice solventes de ninguna clase para la limpieza de la cama.
« No utilice pafios o cualquier superficie abrasiva.

*« No emplee materiales abrasivos de limpieza para colchones.

Indicaciones Preliminares
Para iniciar el proceso de limpieza de las camas debe asegurarse:
La cama se encuentre disponible, sin paciente.

Ruedas Plasticas

La limpieza de estas ruedas solo requiere un trapo semihiumedo para
retirar las particulas de polvo.

Se recomienda la lubricacién de bisagras en barandas y tendidos con lubricantes de
baja densidad, por lo menos cada 6 meses o de acuerdo al uso de la cama.
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6. Despiece
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7. Precauciones y Seguridad
Advertencias y Recomendaciones de Uso General

Ademés de las descritas a lo largo de todo este manual se describen las
siguientes:

Industrias Metalicas Los Pinos S.A. no se hace responsable por dafios
ocasionados por la instalacién de estructuras o equipos que sean
producidas por otros fabricantes, como tampoco por el maltrato o el uso
de cualquiera de sus funciones o partes para un fin distinto al descrito en
este manual.
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8. Garantia

Industrias Metdlicas LOS PINOS® S.A. ofrece garantia en todos los
productos marca LOS PINOS® por defectos de fabricaciéon, a partir de la
fecha de entrega e instalacion. El tiempo de garantia sera el designado
para cada proyecto.

Las garantias seran resueltas directamente en el sitio de funcionamiento
de los productos, en caso de no requerirse su traslado al punto de venta o
fabrica. Las piezas que se encuentren defectuosas en su manufactura
dentro del periodo de la garantia seran cambiadas sin costo alguno.

El uso no conforme a las recomendaciones y advertencias del manual, maltrato,
desgaste natural, empleo de sustancias corrosivas, dafios ocasionados por

A tormentas eléctricas o desastres naturales, variaciones o picos de voltaje en la red
eléctrica, son causales de pérdida de garantia.

No gozaran de garantia aquellas piezas que presenten fallas por usos inadecuados
o articulos reparados por terceros. Tampoco la pérdida de partes y accesorios en
caso de que los productos sean extraidos de su embalaje antes de la entrega oficial
por un funcionario de LOS PINOS® o sin previa autorizaciéon.

Los productos de LOS PINOS® estan identificados con una placa numerada, si la
placa es removida del producto este pierde toda garantia.

Los productos de LOS PINOS® pueden gozar de garantias extendidas, estas deben
quedar registradas en el contrato al momento de la compra y priman sobre la
especificada en el presente manual.

9. Contacto

Para mayor informacién de su producto:

Fabrica

Direcciéon: Calle 67B #45A-82 Itagli, Antioguia, Colombia
PBX: (604) 372 30 31

E-mail: servicioalcliente@lospinos-sa.com
serviciotecnico@lospinos-sa.com

Web: www.lospinos.com.co

Industrias Metdlicas Los Pinos® se reserva el derecho a realizar cualquier cambio sin
previo aviso en el disefio o funcionalidad.

La Unica garantia dada por Industrias Metdlicas Los Pinos® es la escrita expresada
en el contrato de venta.
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lOS PINOS

Mejora tu Vida

Industrias Metalicas Los Pinos S.A
PBX: (+57) 604 372 3031
Linea Gratuita Nacional: 01 8000 180 654
Calle 67B #45A - 82, Itagli - Colombia

info@lospinos-sa.com |  www.lospinos.com.co

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios sin previo aviso en el disefio, las especificaciones y los modelos
La garantia otorgada por Industrias Metdlicas Los Pinos es la garantia expresa escrita concedida con la venta de
productos


tel:+576043723031
tel:018000180654
https://goo.gl/maps/DacWzV6MUM411Mfo8
mailto: info@lospinos-sa.com
www.lospinos.com.co
www.lospinos.com.co

